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Abstract 
Magnesium is a material that presents favorable properties for its selection as biomaterial; however, its application is restricted by the rapid 
corrosion. In this research was evaluated the surface modification of magnesium AZ31 by PEO and its effect on the protective and bioactive 
properties. The microstructure, phase composition and distribution of elements in the coating were characterized by SEM, XRD and EDX. 
Chemical stability, corrosion resistance, the bioactivity and electronic properties were evaluated using EIS and Mott-Schottky in simulated 
body fluid. The analysis of XRD and EDX indicated the presence of MgO, MgSiO4 in the coatings. The cross section analysis present a 
compact layer close to the substrate followed by an outer porous layer. EIS analysis showed that treatment increased the substrate protection 
in a simulated physiological medium. 
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El Magnesio es un material que presenta propiedades favorables para su selección como biomaterial; sin embargo, su aplicación se ve 
restringida por la rápida corrosión. En esta investigación se evaluó la modificación superficial de magnesio AZ31 mediante PEO y su efecto 
sobre las propiedades protectoras y bioactivas. La microestructura, composición de la fase y la distribución de los elementos en el 
recubrimiento fue caracterizada mediante MEB, DRX y EDX. La estabilidad química, la resistencia a la corrosión, la bioactividad y las 
propiedades electrónicas se evaluaron usando EIE y Mott-Schottky en solución de fluido corporal simulado. El análisis de DRX y EDX 
índico la presencia de MgO, MgSiO4 en los recubrimientos. Un análisis de la sección transversal presento un recubrimiento compacto cerca 
al sustrato seguido por un estrato poroso en la superficie. Del análisis de EIE se mostró que el tratamiento incrementa la protección del 
sustrato en un medio fisiológico simulado. 
 




1.  Introducción 
 
Actualmente para la sustitución y reparación de tejido 
óseo dañado existe una amplia gama de materiales que 
cumplen con las características suficientes para remplazar las 
funciones mecánicas del hueso [1]. Sin embargo, según sea 
el estado y el tipo de tejido puede requerirse diferentes 
velocidades de degradación [2]. En algunos casos se 
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requieren materiales bio-inertes y en algunos otros materiales 
biodegradables [3].  
Los materiales bio-inertes han tenido mayor desarrollo 
histórico en las aplicaciones biomédicas, por lo que han sido 
más utilizados. Aunque los implantes bio-inertes han 
demostrado un éxito indudable en aplicaciones como 
fijaciones internas de los huesos, también han presentado 
algunos problemas inevitables [4]. Por ejemplo, los 
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implantes inertes permanecen en el cuerpo humano por 
periodos de tiempo largos inclusive después de haber 
cumplido su función de reparación [5], por lo que 
eventualmente requieren una cirugía de revisión o extracción 
del implante [6]. Debido al uso de intervenciones quirúrgicas 
adicionales, se han presentado efectos adversos sobre 
pacientes, debido al aumento en las probabilidades de 
infección [7,8]. Por otro lado, se encuentran los implantes 
biodegradables, que brindan la posibilidad de interactuar con 
el tejido dañado mediante la estimulación celular, con 
respuestas favorables de cicatrización [9]. Esto no solo 
favorece el proceso de mineralización del tejido óseo, 
también favorece el proceso de degradación del material 
hasta su total desaparición en el organismo, por lo que no se 
requiere, su remoción posterior [10-12]. Así los implantes 
biodegradables se presentan como una alternativa de solución 
a las intervenciones quirúrgicas necesarias para los implante 
bio-inertes. Logrando así, que los implantes permanezcan en 
el cuerpo humano por un periodo de tiempo controlado, en el 
cual el implante soporte el proceso de sanación del tejido 
afectado y a su vez, sea absorbido, consumido y excretado 
sin causar ningún efecto desfavorable al cuerpo humano [13].  
Los metales y las aleaciones han sido ampliamente 
utilizados en la fabricación de dispositivos biomédicos 
debido su resistencia mecánica, la cual es necesaria para dar 
soporte estructural al tejido óseo afectado [14]. Sin embargo, 
características como la resistencia a la tracción, módulo de 
Young y la resistencia a la fractura, no han sido tenidas en 
cuenta al momento de sustituir un tejido o parte de él por una 
prótesis de naturaleza metálica, porque puede ocasionar 
problemas con el tejido huésped, como fractura, desgaste o 
mineralización excesiva [15,16]. Para evitar tales 
inconvenientes, es necesario que estos materiales tengan 
propiedades mecánicas similares a las del hueso humano, 
garantizando un buen acople con el tejido huésped y el 
establecimiento de sus funciones [17]. Entre Los metales más 
empleados están, cobalto (Co), Titanio (Ti) y sus aleaciones, 
Magnesio (Mg) y sus aleaciones [18].  
Por el lado de los biomateriales degradables, surgen 
requerimientos adicionales, tales como su cinética de 
degradación en el entorno fisiológico del cuerpo humano 
durante el periodo de cicatrización y que los productos 
generados no ocasionen efectos adversos a la salud del 
paciente [19]. Para tal fin, los materiales deben presentar 
resistencia a la corrosión en el fluido corporal en la etapa 
inicial de la implantación; pero que con el paso del tiempo, 
el implante se degrade a una velocidad específica, de tal 
manera que el cuerpo humano sea capaz de absorber dentro 
del desarrollo de sus funciones biológicas ordinarias, los 
productos formados [20]. Hasta el momento, la dificultad de 
lograr un control sobre la tasa de degradación sigue siendo 
un problema en el desarrollo de implantes. En este sentido, 
se hace necesario profundizar en el estudio de la 
descomposición de los implantes biodegradables y su 
absorción por parte del cuerpo humano [21]. 
El grupo de aleaciones de magnesio dentro de las 
aleaciones metálicas, han sido ampliamente estudiadas en la 
selección de materiales para implantes biodegradables [22], 
debido a que sus propiedades mecánicas son muy similares a 
las del hueso, combinadas con su capacidad de degradación 
y su excelente biocompatibilidad, haciendo de este material, 
un candidato apropiado para este tipo de aplicaciones [23]. 
Las aleaciones de magnesio comerciales tienen un contenido 
de aluminio (3%-12%), manganeso (0.1%-0.4%), zinc 
(0.5%-3%) [24]. la aleación AZ31 tiene un contenido alto de 
magnesio el cual es considerado un metal ligero por su 
densidad (1.74- 2g/cm3 ) [24], en comparación con otras 
aleaciones como las de titanio que tienen una densidad mayor 
(4.4-4.5g/cm3). También es importante resaltar la similitud 
que hay entre la densidad del magnesio y la densidad del 
hueso (1.8-2.1g/cm3) [25]. La tenacidad a la fractura del 
magnesio es mayor en comparación con los biomateriales 
cerámicos, tales como hidroxiapatita (Ca10 (PO4)6(OH)2), 
mientras que el módulo de elasticidad y resistencia a la 
deformación son más próximas a las del hueso natural que 
otros implantes metálicos utilizados [26]. Sin embargo, la 
aplicación de las aleaciones de magnesio se ve restringida por 
su baja resistencia a la corrosión [27-29]. La rápida corrosión 
del magnesio favorece la evolución de hidrogeno sobre la 
superficie del implante [8,30], siendo esto un inconveniente 
porque puede modificar su pH superficial hacia valores de 
mayor acidez, disminuyendo así la interacción del implante 
con el tejido circundante, lo cual lleva a retrasar el proceso 
de curación, que a su vez ponen en riesgo la vida del paciente, 
ya que entre otros efectos, la absorción de hidrogeno se da de 
manera lenta [30,31]. En este orden de ideas, se han 
desarrollado técnicas químicas y físicas de modificación 
superficial con el objetivo de mejorar la resistencia a la 
corrosión de este material [32].  
La Oxidación Electrolítica por Plasma (PEO), es una 
técnica  de modificación superficial que mejora la resistencia 
a la corrosión del magnesio y sus aleaciones [33]. En este 
proceso, el campo eléctrico se mantiene a través de la 
creciente película anódica, superando un voltaje crítico 
llamado tensión de ruptura dieléctrica, que normalmente es 
notado por la descarga de chispas, el desprendimiento de gas 
y los cambios en la pendiente de la curva de voltaje-tiempo 
[34]. El rol de los electrolitos es tan importante como el tipo 
de la fuente de alimentación para controlar el proceso de PEO 
[35]. El origen de las fases cristalinas y amorfas de naturaleza 
cerámica formada sobre la superficie del metal, procede tanto 
del sustrato como del electrolito utilizado. Dentro los 
compuestos más utilizados en la técnica PEO se destacan: 
hidróxido de sodio y de potasio (NaOH, KOH) [36], silicato 
de sodio (Na2SiO3) [37], fosfato de sodio (Na3PO4) y los 
electrolitos de aluminato de sodio (Na2Al2O4) [38]. Siendo 
entonces la composición y concentración del electrolito 
variables fundamentales para la obtención de recubrimientos 
bioactivos que controlen los procesos de degradación del 
implante [6]. 
En este trabajo se evaluó la estabilidad química, la 
resistencia a la corrosión, la composición química, estructura, 
propiedades semiconductoras y la bioactividad de 
recubrimientos obtenidos por PEO sobre la aleación de 
magnesio AZ31, con el fin de identificar si el material 
sintetizado cumple con los requisitos suficientes para ser 
biodegradable. Con esto, se busca controlar la rápida 
degradación de la aleación de magnesio AZ31 mediante el 
crecimiento de un recubrimiento de Mg2SiO4, tipo barrera, de 
naturaleza cerámica, con propiedades de estabilidad química 
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superficial, interacción con iones de la solución corporal que 
promuevan la bioactividad, regulación de la actividad del 
hidrógeno por la facilidad de este compuesto de formar 
grupos hidroxilos en la superficie [39], propiedades que 
definirán la capacidad de ser usado en implantes de 
sustitución y reparación ósea biodegradables. 
 
2.  Materiales y métodos  
 
2.1.  Materiales 
 
Magnesio AZ31 fue utilizado como sustrato en este 
estudio, la composición química en porcentaje en peso fue de 
2.65 % Al, 1.03 % Zn, 0.31 % Mn, 0.15 % Si, 0.003 % Fe, 
0.002 % Sn, 0.0002 % Ni y completa el balance el Mg. Antes 
del proceso de anodizado la muestras fueron cortadas en 
dimensiones de 10 mm x 10mm x 0.1mm. Las superficies de 
estas muestras fueron pulidas utilizando papel de lija de 
carburo de silicio (SiC) gradualmente desde 400 hasta 1200 
de tamaño de grano, de acuerdo a la norma ASTM E3-01. 
Finalmente, los sustratos fueron limpiados en baño con 
ultrasonido en solución de acetona por 5 minutos, enjuagados 
con agua destilada y etanol y posteriormente, secados antes 
de ser sometidos al proceso electroquímico de plasma. 
 
2.2.  Obtención de la película anódica  
 
El anodizado fue llevado a cabo con una fuente de 
alimentación de corriente directa Kikusui (PAS-500-1.8) de una 
potencia de 1.5kW. La muestra de Mg AZ31 es conectada al 
terminal positivo de la fuente como ánodo y a una placa de acero 
inoxidable por el terminal negativo como cátodo. Tanto el 
sustrato como la placa de acero inoxidable fueron sumergidas en 
diferentes soluciones electrolíticas de KOH (1.5 g/L) y Na2SiO3 
(0, 2, 4 y 6 g/L). La distancia entre placas, la densidad de corriente 
aplicada y el tiempo de tratamiento se mantuvieron constantes en 
1cm, 125mA/cm2 y 5 minutos respectivamente, como 
condiciones de operación. 
 
2.3.  Caracterización química e identificación de 
estructuras cristalinas por difracción de rayos X 
 
La identificación química y las fases cristalinas  de los 
compuestos formados sobre la aleación AZ31 durante el 
tratamiento con PEO, fueron obtenidas mediante Difracción 
de Rayos X en un equipo PANalytical X´PERT PRO MPD 
con una radiación Kα de cobre, usando un voltaje de 
aceleración de 45 kV y una corriente sobre el filamento de 40 
mA. La adquisición de los espectros se realizó por escaneo 
en 2θ entre 20° y 80° con un paso de 0.001° y una velocidad 
de barrido 1°/min. El análisis de las bandas de difracción para 
determinar las fases presentes en el espectro se realizó con 
ayuda del software H’XPert HighScore versión 2.1b. 
 
2.4. Caracterización química y morfológica por 
Espectroscopia de Energía Dispersa (EDS) y 
Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) 
 
Un análisis químico y morfológico de los recubrimientos 
obtenidos por PEO sobre la aleación de Mg AZ31 fue realizado 
Tabla 1. 
Parámetros de la prueba de EIE y M-S.  
Espectroscopia Frecuencia inicial: 10000 Hz 
de Impedancia  Frecuencia final: 0,01 Hz 
Electroquímica  Amplitud: 20mV 
 voltaje inicial: -0.5V 
Mott-Schottky voltaje final: 1V 
Amplitud:  20mV 
 Frecuencia: 100Hz 
Fuente: Los autores 
 
 
sobre una sección trasversal de cada recubrimiento 
correspondiente a cada concentración de Na2SiO3 propuesta. 
Para esto se empleó una cortadora de precisión ISOMET 
1000, a una velocidad de 100RPM, con un refrigerante 
soluble en agua. Posteriormente, los cortes transversales 
fueron montados sobre resina acrílica autopolimerizable 
utilizando una prensa de montaje automático simplimet 1000 
y subsecuentemente pulidas hasta suspensión de diamante de 
3 micras. La caracterización morfológica fue realizada en un 
microscopio electrónico de barrido de emisión termoiónica 
Carl Zeiss EVO MA10, por medio de la imagen obtenida por 
electrones secundarios. Adicionalmente, se obtuvieron 
imágenes por la técnica de electrones retro proyectados para 
reconocer variaciones en la composición del sustrato y del 
recubrimiento de la muestra, ya que el número de electrones 
retro proyectados varía según la densidad electrónica de cada 
átomo [40]. La identificación de los elementos y su 
distribución en la imagen, fue realizada por espectroscopia de 
energía dispersa EDS con un detector Oxford X-act acoplado 
al MEB. Una distancia de trabajo de 8.5mm y un voltaje de 
aceleración de 20kV fueron empleados como condiciones de 
operación para este análisis. 
 
2.5.  Espectroscopia de impedancia electroquímica (EIE) y 
mott-schottky (M-S) 
 
Los ensayos de espectroscopia de impedancia 
electroquímica y Mott Schottky se llevaron a cabo en un 
Potenciostato/Galvanostato del tipo Gamry instruments 
interface 1000 empleando una celda plana electroquímica 
vertical de tres electrodos en medio fisiológico simulado  como 
electrolito, para simular condiciones fisiológicas corporales a 
una temperatura de 37 °C, la cual fue mantenida constante por 
medio de una baño termostático LAUDA E 100 conectado a la 
celda [41]. Durante los ensayos se empleó como electrodo de 
referencia, un electrodo de Ag/AgCl, como contra electrodo 
una barra de grafito y como electrodo de trabajo la aleación de 
Mg AZ31 recubierta por PEO. En la Tabla 1 se presentan los 
parámetros utilizados para estos ensayos. 
Los espectros obtenidos de impedancia fueron ajustados a 
modelos propuestos de circuitos equivalentes mediante un software 
de análisis espectral hasta un ajuste de chi-cuadrado de 10-4. 
 
3.  Resultados y discusión 
 
3.1.  Difracción de rayos X (DRX) 
 
El análisis por difracción de rayos X para la aleación AZ31 
tratada por PEO se muestra en la Fig. 1. Este difractograma 
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Figura 1. Difractograma  para una aleación de magnesio AZ31 recubierta 
con PEO. 
Fuente: Los autores 
 
 
fue similar para todas las condiciones evaluadas. En este 
análisis, se identificaron las bandas correspondientes al 
sustrato, principalmente el magnesio y adicionalmente, las 
bandas de los compuestos que se formaron durante el proceso 
PEO, que corresponden a las fases cristalinas de la forsterita 
(Mg2SiO4), la periclasa (MgO) y aluminosilicatos (Al2SiO5), 
que son productos de la oxidación del magnesio y aluminio 
como elementos de la aleación AZ31. 
La identificación de compuestos de Mg2SiO4 confirma la 
difusión de iones desde la solución electrolítica hacia la 
superficie del recubrimiento, el cual por la energía disponible 
que se genera durante el proceso de plasma, permite la 
formación de óxidos cerámicos con naturaleza química 
diferente a la generada espontáneamente por el material y 
según lo reportado por otros investigadores, la presencia de 
este tipo de compuesto en el recubrimiento le confiere 
propiedades protectoras al sustrato [42]. 
 
3.2.  Espectroscopia de energía dispersa (EDS) y 
microscopia electrónica de barrido (MEB) 
 
En la Fig. 2.a,b, y c, se muestra la distribución de los 
elementos en un mapa obtenido sobre una sección transversal 
de las muestras recubiertas por PEO para la condiciones de 
2, 4 y 6g/L de Na2SiO3 respectivamente. Tanto en las 
imágenes de electrones retrodispersos como secundarios, el 
elemento magnesio se presenta con un mayor contraste 
(blanco) en la parte inferior de la imagen, lo cual corresponde 
al elemento del sustrato. Igualmente, el contraste (blanco) de 
la imagen en la Fig. 2a, 2b y 2c, corresponde a los elementos 
de oxígeno y silicio asociados a la presencia de estos 
elementos en el recubrimiento. Adicionalmente en el mapa 
del aluminio, la variación del contraste no fue tan 
significativa como para los otros elementos mencionados. Es 
importante notar que en la interface sustrato/recubrimiento se 
presentó una difusión de iones de magnesio desde la aleación 
hacia el recubrimiento evidenciándose en la Fig. 3 como un 
cambio en el  contraste de dicha localidad. 
Las imágenes del corte transversal de los recubrimientos 
obtenidas por MEB se muestran en la Fig. 3. En estas imágenes 
Figura 2. Mapa de elementos del corte transversal de Mg AZ31 recubierto 
por PEO a) 6 g/L, b) 4 g/L y c) 2 g/L de Na2SiO3. 




Composición elemental de los recubrimientos. 
Muestra  
Composición % peso  
O Na Mg Al Si Cl K Ca Zn C 
2g/L   38.7 0.23 19.9 0.57 8 0.2 0.19 0.13 0.26 32.5 
4g/L 40.1 1.39 42.4 2.01 11.02 1.72 0.78 0.15 0.45 0 
6g/L 47.1 0.88 35.96 1.46 12.08 1.03 0.51 0.44 0.52 0 
Fuente: Los autores 
 
 
se observa un recubrimiento con un estrato interno compacto 
adyacente al sustrato de Mg AZ31 y un estrato externo con 
micro fisuras y micro canales interconectados, los cuales son 
formados generalmente por las descargas o chispas 
características del PEO [43]. Estos dos estratos, coinciden 
con la estructura típica reportada para los recubrimientos de 
óxido de magnesio obtenidos por PEO [44]. Los espesores 
obtenidos se dieron entre 10.05-20.91 μm, 7.351 -11.54 μm, 
1.87-2.95 μm para la muestras de 2g/L, 4g/L, 6g/L de 
Na2SiO3, respectivamente. Los elementos presentes en los 
recubrimientos y sus porcentajes en peso se muestran en la 
Tabla 2.  
De acuerdo a estos resultados se puede identificar la 
formación de un recubrimiento homogéneo constituida 
principalmente de los elementos Si, Al, O y Mg, concordando 
con los resultados obtenidos por DRX asociados a los óxidos 
de magnesio, oxido de aluminio y a la presencia de cerámicos 
como la forsterita (Mg2SiO4)   y los aluminosilicatos 
(Al2SiO5) [45].  
De los resultados presentados en la Tabla 2, se observa un 
alto contenido de oxígeno en cada una de las muestras, 
seguido por el contenido de magnesio y silicio 
respectivamente, que corresponde a la formación 
preferencial de óxidos de magnesio y silicatos de magnesio 
en los recubrimientos. La presencia de un 32.5% de carbono 
en la muestra de 2 g/L, se puede atribuir a que dado el tamaño 
pequeño de la muestra, la medición por rayos X (diámetro de 
interacción con la muestra de 3 a 5 μm) pudo ser afectada por  
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Figura 3. Imágenes MEB del corte transversal de Mg AZ31 recubierto por 
PEO a) 6 g/L, b) 4 g/L y c) 2 g/L de Na2SiO3 en 1) electrones secundarios 
y 2) retro dispersados. 
Fuente: Los autores 
 
 
los componentes de la resina, la cual está constituida 
principalmente de carbono, a pesar de haber tomado varias 
mediciones. 
Los porcentajes de Si fueron mayores en el recubrimiento 
que en la aleación de magnesio AZ31, cuya presencia se 
puede atribuir a la co-deposición elemental, desde el 
electrolito hacia el recubrimiento en el proceso de plasma 
electrolítico. El porcentaje de silicio en el recubrimiento 
aumentó con el incremento en la concentración de Na2SiO3 
disuelto en el electrolito. 
La morfología superficial de las muestras tratadas con PEO 
obtenida por las imágenes de electrones secundarios, se muestra 
en la Fig. 4. De allí se distingue la formación de estructuras 
porosas, común de los recubrimientos obtenidos por PEO, 
como consecuencia de la cavitación generada por las burbujas 
de gas cuando se alcanza el potencial de ruptura [39,40]. 
También se observa que al aumentar la concentración del 
compuesto que contiene Silicio (Si) en el electrolito, se 
incrementa las fisuras micrométricas sobre la superficie y a su 
vez, estas se hacen más grandes. Estas características son 
posibles relacionarlas con las depresiones de los arcos 
obtenidos en los espectros de Nyquist a partir del análisis por 
espectroscopia de impedancia electroquímica mostrado más 
adelante, específicamente, en el valor de la fase de la 
capacitancia, asumiendo elementos de fase constante, para 
representar la capacitancia no ideal entre dos interfaces 
paralelas, compuestas por irregularidades morfológicas que 
generan inhomogeneidades a la transferencia de carga. 
 
Figura 4. Morfología de los recubrimientos a) 2g/L, b) 4g/L, c) 6g/L de 
Na2SiO3 y d) 1.5g/L KOH sin Na2SiO3. 
Fuente: Los autores 
 
 
3.3.  Comportamiento electroquímico de los recubrimientos 
 
Los resultados de espectroscopia de impedancia 
electroquímica EIE, proveen información detallada de los procesos 
electroquímicos que ocurren en la interface 
electrolito/recubrimiento y recubrimiento/electrodo [48]. La cual 
está relacionada con la rugosidad de la superficie, espesor del 
recubrimiento y composición química. Los espectros de Nyquist y 
de Bode obtenidos, son mostrados en la Fig. 5 para las cuatro 
condiciones evaluadas. De la gráfica del Módulo de impedancia en 
función de la frecuencia (Fig. 5a), se observa, para las muestras 
recubiertas con Na2SiO3, un incremento entre 1.5 y 2 órdenes de 
magnitud en los valores de impedancia comparados con la muestra 
recubierta solo con KOH. Los valores más altos de impedancia en 
todo el rango de frecuencia evaluado, fueron obtenidos en las 
muestras recubiertas con los electrolitos de 4g/L y 6g/L de 
Na2SiO3. 
De acuerdo al espectro de bode, se identifican 3 relajaciones a 
la transferencia de carga, en tres regiones bien definidas en 
intervalo de frecuencias, altas, medias y bajas. De estas tres, la 
primera se presenta a altas frecuencias 1.000-10.000 Hz, 
correspondiendo al comportamiento resistivo del electrodo, 
presentando una baja variación del logaritmo de la impedancia con 
respecto al logaritmo de la frecuencia. Este comportamiento se 
corrobora en la Fig. 5b, donde se presenta un ángulo de fase menor 
a 40° a excepción de la muestra recubierta con 6g/L Na2SiO3,  la 
cual llega a valores cercanos de 50° en ángulo de fase. A medias 
frecuencias, entre 100-1.000 Hz corresponde a cambios 
capacitivos del electrodo y el recubrimiento, siendo este 
comportamiento propio de un recubrimiento semiprotector, el cual 
muestra un ángulo de fase cercano a 60°. La muestra de Mg AZ1 
recubierta con solo 1.5g/L de KOH, presento un comportamiento 
capacitivo a altas frecuencias y un semi-bucle inductivo a bajas 
frecuencias, lo cual es similar a lo hallado por otros investigadores 
[49]. El comportamiento inductivo está relacionado con la reacción 
de reducción de magnesio que produce hidrogeno [50]. A más 
bajas frecuencias, se presentan las relajaciones relacionadas por los 
procesos de transferencia de masa del electrodo. 
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Figura 5. Graficas de EIE de Mg AZ31 sin y con recubrimientos obtenidos 
por PEO a diferentes concentraciones de Na2SiO3. 




Figura 6. Circuitos equivalentes usados para ajuste de datos de EIE en fluido 
fisiológico simulado. a) 1.5gr/L KOH, 2g/L de Na2SiO3 b) 4g/L y  6g/L de 
Na2SiO3.  
Fuente: Los autores 
 
 
En los diagramas de Nyquist de la Fig. 5c, se presentaron 
dos semicírculos superpuestos  y deprimidos, en la región de 
altas y medianas frecuencias. Este comportamiento visto en 
los espectros de Bode en la gráfica de módulo de impedancia 
contra frecuencia, se muestra como un cambio de alta a baja 
pendiente en el rango de mayor a menor frecuencia y se 
relaciona con los cambios capacitivos desde el electrodo de 
AZ31 al recubrimiento obtenido por PEO a medias-altas 
frecuencias. La superposición de estas relajaciones se 
fundamenta en la naturaleza del ion metálico de magnesio 
común entre el sustrato y el recubrimiento.  
Basado en las gráficas de EIE se propuso dos circuitos 
eléctricos equivalentes para el ajuste de los datos obtenidos 
de los espectros de impedancia, es así como para la muestra 
tratada solo con KOH y la muestra de 2g/L, el circuito que 
los representa se muestra en la Fig. 6a. Para el caso de las 
muestras tratadas con 4 y 6g/L se ajustan a otro tipo de 
circuito equivalente,  el cual se muestra en la Fig. 6b. Todas 
las capacitancias puras del circuito fueron reemplazadas por 
elementos de fase constante para compensar las 
inhomogeneidades dadas por las rugosidades, grietas o 
porosidades del recubrimiento. 
En estos circuitos equivalentes, la resistencia del fluido 
fisiológico simulado, Rs, están en serie con los elementos de fase 
constante y resistencia, correspondientes al recubrimiento de 
óxido en contacto con el electrolito. Re, representa la resistencia 
del recubrimiento poroso exterior que está en paralelo con CPEe 
como elemento de fase constante. Los elementos CPEi y Ri, 
representan las propiedades de la interfase metal/recubrimiento,  
Tabla 3. 
Composición elemental de los recubrimientos. 
Contenido de Na2SiO3 
 0g/L 2g/L 4g/L  6g/L  
Rs(Ωcm2) 176.2 240 609.5 349.2 
Re(Ωcm2) 1231 22478 1.2192E5 76320 
CPEe-T(F/𝒄𝒄𝒄𝒄𝟐𝟐) 4.5053E-6 1.0635E-5 2.6294E-6 1.3229E-6 
CPEe-P 0.85611 0.60927 0.63704 0.63143 
Ri (Ωcm2) 1060 1E20 213.3 34020 
CPEi-T(F/𝒄𝒄𝒄𝒄𝟐𝟐) 1.7479E-4 2.0321E-5 4.6091E-5 4.8654E-7 
CPEi-P 0.9191 0.5909 0.8789 0.9999 
Wo1-R (Ωcm2) - - 1565 2.8216E-5 
Wo1-T - - 0.12565 9.95 
Wo1-P - - 1.174 0.34592 
Chi-cuadrado 0.001796 0.000935 0.001475 0.000483 
Fuente: Los autores 
 
 
los cuales se muestran en paralelo con los anteriores 
elementos del circuito descritos, por la superposición de los 
semicírculos capacitivo-resistivo en los espectros de 
impedancia. Basado en el ajuste a estos circuitos 
equivalentes, las curvas se muestran en la Fig. 5, 
representadas por una línea oscura continua, junto con las 
curvas obtenidas de los espectros experimentales. Los 
parámetros obtenidos se muestran en la Tabla 3. 
La diferencia entre los dos modelos propuestos, se basa 
específicamente en la presencia de una impedancia de 
Warburg para las muestras de 4g/L y 6 g/L de Na2SiO3, que 
representa la difusión de oxígeno cuya contribución se puede 
reflejar en la formación de hidróxidos sobre el recubrimiento, 
donde los defectos de la película se convierten en espacios de 
posible formación de silanoles (Si (OH)2). 
Los valores de capacitancia CPEe-T disminuyeron con el 
incremento de la concentración de Si en el electrolito, lo cual 
indica que a mayor adición de Silicio (Si) en los 
recubrimientos obtenidos por PEO, aumenta la estabilidad de 
los recubrimientos, aumentando la protección y 
disminuyendo la tendencia a la corrosión de la aleación de 
magnesio [46]. 
A partir de la relación que existe entre la capacitancia, 
carga superficial y el potencial en la superficie que se muestra 
en la ec. (1), se puede encontrar una relación con la energía 
libre de Gibbs de la ec. (2) por medio del potencial en la 
superficie. Por ende, al disminuir la capacitancia, la energía 
libre de Gibbs disminuye, indicando una menor actividad 
química de los óxidos formados que componen el 
recubrimiento. Luego, la muestra con menor actividad 
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química se presentó para la condición con 6g/L de Na2SiO3. 
En el mismo orden le siguen la muestra con 4 g/L de Na2SiO3, 
seguido por la recubierta solo con KOH y por último la de 
2g/L de Na2SiO3. Es posible interpretar estos resultados 
basados en incrementos de bioactividad sin sacrificar 
propiedades protectoras. De acuerdo a los resultados 
obtenidos, electrolitos con baja concentración de silicio son 
suficientes para aumentar la bioactividad y proteger la 







∆𝐺𝐺 = −𝑛𝑛𝑛𝑛𝐸𝐸 (2) 
 
Donde n es el número de electrones transferidos y F es la 
constante de Faraday. 
Para determinar las propiedades semiconductoras: 
densidad de donadores Nd y potencial de banda plana Efb de 
los recubrimientos se utilizó la técnica Mott-Schottky 
[44,45]. Esta técnica tiene como modelo, el mostrado en las 















Donde CSC es la capacitancia en la región de espacios de 
carga, NA el número   de Avogadro 6,023×1023 1/mol, Nd es 
la densidad de donadores, F es la constante de Faraday 
9.65×104C/mol, εr es la constante dieléctrica relativa que para 
el caso del óxido de magnesio es de 9.86 [46,47], ϵ0= 
8.8542×10-12F/m es la permitividad en el vacío, E es el 
potencial aplicado en la prueba , EFb es el potencial de banda 
plana , R    es la constante de los gases 8.314J/mol*K y T la 
temperatura absoluta (301K). Cm es la capacitancia obtenida 
de las gráficas de Mott Schottky, la cual es la suma de la 
capacitancia del espacio de carga CSC y la capacitancia de la 
doble capa electroquímica CH asumida como un valor 
constante de 20µF/cm2 [57].  
Para calcular el potencial de banda plana se hace un ajuste 
a una línea recta de la curva obtenida mediante M-S 
(capacitancia vs voltaje) mostrada en la Fig. 7. De la 
pendiente de la línea recta obtenida se calcula la densidad de 
donadores como se observa en la ec. (5) y a partir del 
intercepto se calcula el potencial de banda plana como se 




















Figura 7. Gráficas Mott-Schottky para recubrimientos obtenido por PEO 
sobre Mg AZ31 a 2g/L, 4g/L, 6g/L de Na2SiO3 y 1.5g/L KOH.  




Valores de Densidad de donadores Nd y potencial de banda EFb. 
Contenido de 
Na2SiO3 
Densidad de donadores 
Nd (cm-3) 
Potencial de banda 
plana 
Efb (V) 
0g/L  6.61x1017 11.6 
2g/L  1.16x1013 2.80 
4g/L  1.67x109 3.30 
6g/L 2.23x1015 2.32 





 de la ec. (3) se considera insignificante a 
temperaturas próximas a la corporal, debido a que la 
magnitud de la constante de Faraday en el denominador es un 
valor alto, los resultados se presentan en la Tabla 4. 
Debido a que a los donantes de un electrodo 
semiconductor de tipo n son principalmente vacancias de 
oxigeno (𝑉𝑉𝑂𝑂2+) y algunos intersticiales de metal (𝑀𝑀𝑖𝑖𝑛𝑛+) con 
cargas positivas en la interface electrodo/electrolito [58], 
estas vacancias hacen que el electrodo tienda a reaccionar con 
los aniones de la solución durante la inmersión en el fluido 
fisiológico simulado que contienen iones 𝐶𝐶𝐶𝐶−, 𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶3−, 
𝐻𝐻𝑃𝑃𝐶𝐶42−, 𝑆𝑆𝐶𝐶42− y por ende las películas de óxido pueden ser 
destruidas por la penetración de estos iones que migran o 
difunden a través de la películas de óxido y finalmente 
pueden llegar a desestabilizar el recubrimiento. En 
investigaciones anteriores [56-58], fue reportado que un 
menor  potencial de banda plana y una menor densidad de 
donadores hacen que la reactividad de la superficie con los 
aniones provenientes de la solución sea menor, por tal motivo 
las muestras con mayor densidad de donadores y adsorción 
de aniones muestra mayor reactividad, especialmente las 
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especies de 𝐶𝐶𝐶𝐶− por tener mayor movilidad. Por otro lado, la 
muestra con menor valor de densidad de donadores y menor 
adsorción de aniones durante la inmersión en solución 
fisiológica simulada mostró menor reactividad con los 
aniones [56]. De la Tabla 4 se observa que la adsorción de 
aniones sobre el electrodo fue disminuida para las tres 
condiciones de obtención del recubrimiento por PEO debido 
a que la densidad de donadores disminuyó con respecto a la 
muestra de aleación de magnesio recubierta solo con KOH. 
El valor más bajo de densidad de donadores lo presentó la 
muestra de 4g/L, lo que indica una mayor resistencia a la 
corrosión, coincidiendo con los resultados obtenidos por EIE. 
La muestra de 2g/L presento el valor más grande de densidad 
de donadores, lo que está en relación con los valores más 
pequeños de impedancia en todo el rango de frecuencia 
evaluado para esta muestra. Un caso aislado se dio para la 
muestra de 6g/L, que a pesar de tener los valores más altos 
de impedancia se encontró que el valor de densidad de 
donadores fue el más alto, lo cual puede estar relacionado con 
una mayor interacción del recubrimiento con los aniones de 
la solución, pudiéndose deber esto al exceso de oxigeno que 
se difunde del electrolito hasta la interface 
sustrato/recubrimiento. También es claro notar que el valor 
de impedancia warburg Wo1-R fue menor para la muestra 
obtenida con 6g/L, comparado con la muestra de 4g/L, 
indicando esto, que el paso de oxígeno a la interface no tuvo 
grandes restricciones. El mayor valor de potencial de banda 
plana fue para la muestra de 4g/L, siendo esto, relacionado 
con la alta resistencia del recubrimiento al paso de electrones, 
al contrario que para la muestra de 2g/L, la cual presento un 
menor valor de resistencia, de acuerdo a los resultados 
obtenidos en los ensayos de EIE.   
 
4.  Conclusiones 
 
De acuerdo al conjunto de resultados obtenidos en esta 
investigación es posible reconocer que la modificación 
superficial de la aleación de magnesio AZ31 mediante PEO 
es un tratamiento que potencializa el uso de este material en 
aplicaciones biomédicas, ya que con el recubrimiento 
cerámico formado se disminuye la rápida degradación propia 
del magnesio y se favorece la interacción con los iones del 
fluido fisiológico simulado empleado. La correlación de los 
resultados de DRX y EDS con las pruebas electroquímicas, 
permitió establecer claramente el rol del Mg2SiO4 sobre las 
propiedades protectoras y bioactivas del recubrimiento, ya 
que a medida que aumenta la presencia de este compuesto en 
la muestra, la actividad química superficial disminuye. Sin 
embargo la disminución en la actividad química superficial 
puede afectar la reacción de intercambio iónico entre el 
implante bioactivo y el fluido corporal circundante, 
desfavoreciendo a su vez, la formación de precursores 
biológicamente activos de la fase mineral, es decir, para los 
resultados obtenidos, a una baja concentración de Si en el 
recubrimiento, se pueden generar propiedades tanto de 
bioactividad como de protección y en los recubrimientos con 
mayor cantidad de Si podría generarse una mayor protección 
pero una disminución en la bioactividad. Este 
comportamiento es explicado por la difusión de oxigeno 
encontrada en los ensayos de EIE para las muestras de 4 y 
6g/L de Na2SiO3, lo cual está relacionado con la posible 
formación de silanoles (Si (OH)2) sobre la superficie, 
actuando como regulador buffer del pH en la interface 
solución fisiológica /Recubrimiento [59], concordando con 
lo obtenido en los ensayos Mott-Schottky.  
Las imágenes MEB obtenidas de la superficie y del corte 
transversal, permitieron reconocer la cantidad de poros, 
grietas y micro-canales que se forman durante el proceso de 
PEO, que corresponde a lo reportado comúnmente para 
tratamientos superficiales de este tipo. Igualmente se observa 
que para las muestras preparadas con mayor contenido de 
Na2SiO3, las microfisuras presentes, pueden ser una 
consecuencia de la naturaleza cerámica que adquiere este 
recubrimiento a medida que aumenta la formación de 
Mg2SiO4 e incrementa el voltaje hasta el límite dieléctrico. 
Estos resultados brindan bases importantes para el diseño 
de implantes con materiales biodegradables como el 
magnesio y sus aleaciones, ya que debe encontrarse un 
equilibrio adecuado entre la protección del material y la 
actividad química superficial, que le permitan interactuar con 
los iones del fluido corporal y a su vez favorezcan el 
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